Dane Techniczne:

PARAMETR: AR-201 AR-201A AR-202 AR-203 AR-204 AR-205 AR-208 AR-209
Rama: aluminiowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa stalowa aluminiowa aluminiowa aluminiowa
Kolor ramy: srebrny srebrny / szary srebrny srebrny biaty srebrny srebrny srebrny
Typ/model staty staty staty staty sktadany sktadany staty staty
Szerokos¢ siedziska: 03k3qugTe osk?’qugTe 50 cm 50 cm 50 cm 50 cm 48 cm 41 cm
Gteboko$¢ siedziska: 03k3rchTe osk:);chTe 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 33 cm 48 cm
Regulacja wysokosci 38-56 cm 37-52 cm 36-47cm 36-47 cm 52 cm 47-50,5 cm 36-53 cm 35-45cm
Waga produktu: 1,5 kg 1,9 kg 1,8 kg 3,0 kg 3,2 kg 2,4 kg 2,7 kg 2,1kg
Maksymalne obcigzenie: 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg 110 kg
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Wyréb Zapoznaj Producent Wyréb spetnia Ostrzezenie Nr dato / Data Nadaje Selektywna
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KARTA GWARANCYJNA
Do karty nalezy bezwzglednie dotaczy¢ dowéd zakupu

Data sprzedazy Pieczeé i podpis sprzedawcy

Nr faktury zakupu

Nr kat. produktu / Nr LOT
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. Firma ARMEDICAL Sp. z 0.0. 42-520 Dabrowa Gérnicza, al. Zwyciestwa 75 udziela niniejszym 12- miesiecznej gwarancji na produkty objete niniejszym
dokumentem. Okres gwarancji liczony jest oddnia zakupu produktu przez Uzytkownika. Gwarancja jest wazna wytacznie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z 0.0. zobowiazuje sie dokona¢ niezbednych napraw, w celu przywrdcenia produktu do prawidtowego funkcjonowania

w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.

3. ARMEDICAL Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy uzna, ze koszty naprawy czynig ja nieoptacalna.

4. W przypadku stwierdzenia, iz wyrdb funkcjonuje nieprawidtowo, nalezy bezzwtocznie skontaktowacé sie z punktem, w ktérym dokonano zakupu lub wystaé

na adres producenta.

5. Gwarancja nie sa objete uszkodzenia powstate na skutek czynnikéw mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje przedmiotu sprzedazy w zakresie elementéw

zuzywalnych w toku normalnej eksploatacji tj. zarysowan, zadrapari elementdw z polietylenu i gumowych (tj. $cieranie sie nasadek gumowych (5).
6. Gwarancjanie obejmuje w przypadku stosowaniakrzesta/taboretu prysznicowego niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niezgodnie zinstrukcjg obstugi atakze
w przypadku przekroczenia przez uzytkownika maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia okreslonego przez producenta.

7. Gwarancja nie obejmuje wad wyniktych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Uzytkownika lub inne osoby nieupowaznione napraw, przerébek lub

zmian konstrukcyjnych w wyrobie.

8. Gwarancja jest wazna tylko i wytacznie z dowodem zakupu i niniejsza karta gwarancyjna.

9. Reklamacje nalezy zgtaszac tylko i wytacznie w formie pisemnego protokotu reklamacyjnego okreslajacego rodzaj stwierdzonych wad wraz z okoliczno$ciami

ujawnienia sie wady. W przypadku nie dochowania warunkéw zgtaszania reklamacji okreslonych w niniejszej instrukcji wytgcza odpowiedzialno$é gwaranta.

Reklamowany wyréb musi by¢ w nalezytym stanie higienicznym.
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AR-205 AR-201 AR-204 AR-209
AR-202 Krzesto prysznicowe bez oparcia AR-201 Taboret prysznicowy - okragty
AR-203 Krzesto prysznicowe z oparciem AR-204 Taboret prysznicowy - sktadany
AR-208 Krzesto prysznicowe z wycigciem U AR-205 Taboret prysznicowy - sktadany
AR-201A Taboret prysznicowy okragty - obrotowy AR-209 Taboret prysznicowy z wycigeciem U
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Szanowni Panstwo,

dzigkujemy za zakup naszego produktu, cenimy sobie zaufanie, ktorym nas obdarzyliscie. Dolozylismy wszelkich staran aby nasz sprzet spelnial Panstwa
oczekiwania, mamy nadzieje, e bedzie znacznym ulatwieniem podczas codziennych czynnosci toaletowych. Przed uzytkowaniem prosimy o zapoznanie
si¢ z niniejszq instrukcjq obstugi, naleiy bezwzglednie przestrzegaé zapisow dotyczgcych bezpieczenstwa uiytkowania. Prosimy o zachowanie niniejszej
instrukcji, ktora jednoczesnie stanowi karte gwarancyjng.

Przeznaczenie wyrobu:

Krzesta oraz taborety prysznicowe jako sprzet pomocniczy przeznaczone sa dla oséb niepetnosprawnych ze schorzeniami narzadéw ruchu, oséb starszych
jak réwniez osdb, dla ktérych, ze wzgledéw zdrowotnych standardowe korzystanie z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. Utatwiaja i pomagaja
podczas codziennych czynnosci toaletowych np. przy umywalce, w wannie lub kabinie prysznicowej.

A Przeciwskazania:

Przeciwwskazania do pozycji siedzacej, brak stabilizacji tutowia. Zaburzenia koordynacji ruchowej, réwnowagi, problemy z btednikiem, niestabilno$¢
kregostupa. Osoby ograniczone intelektualnie nie powinny stosowaé wyrdb bez nadzoru opiekuna.

Dane uzytkowe:
Maksymalny ciezar pacjenta zapewniajacy bezpieczne korzystanie z produktu - 110 kg

A Uwagi i ostrzezenia:

W celu unikniecia wypadku prosimy o:

1. Sprawdzenie czy wszystkie rurki sg proste, nie nadtamane (np. w transporcie), czy opakowaniu znajdujg sie wszystkie elementy sktadowe wyrobu.

2. Sprawdzenie czy wszystkie elementy z polietylenu nie posiadajg uszkodzeri np. peknigé

3. Sprawd)zenie czy wszystkie nogi krzesta/taboretu ustawione sa na tej samej wysokosci. Dotyczy modeli: (AR-201, AR-201A, AR-202, AR-203, AR-205, AR-208,
AR-209

4. Sprawdzenie czy na wszystkich nogach znajdujg sie naktadki gumowe antyposlizgowe oraz czy wszystkie sg prawidtowo zatozone.

A W celu unikniecia urazow:

1. Wszystkie elementy z polietylenu muszg by¢ solidnie i trwale przymocowane (za pomoca dotaczonych §rub) z nogami oraz oparciem (dot. modelu AR-203,
AR-208)

2. Niezbedne jest kazdorazowe sprawdzenie stanu technicznego, stabilno$ci wyrobu przed uzyciem (sprawdzenie wszystkich elementéw mocujgcych, rurek
ramy wyrobu oraz nasadek gumowych)

3. Wszystkie nogi krzesta/taboretu prysznicowego muszg by¢ ustawione na tej samej wysokosci. Dotyczy modeli: (AR-201, AR-201A, AR-202, AR-203, AR-205,
AR-208, AR-209)

4. Uzywac tylko na ptaskim, twardym podtozu uniemozliwiajgcym przesuniecie sie krzesta podczas siadania

5. Zachowaé szczeg6lng ostrozno$¢ na mokrej lub $liskiej powierzchni pomimo antyposlizgowych nasadek

6. Zabrania sie gwattownego siadania na krzesto / taboret (m.in. wskakiwania)

7. Zabrania sie przenoszenia krzesta / taboretu wraz z uzytkownikiem

8. Zabrania sie stawania obuwiem na siedzisku oraz ktérymkolwiek elemencie wyrobu.

9. Nie wolno przecigzaé wyrobu, przekracza¢ maksymalnego obcigzenia okreslonego przez Producenta.

10. Zaleca sie aby przed uzytkowaniem wyrobu $liskie powierzchnie wytozone byty matami anty-poslizgowymi (np. kabina prysznicowa)

Sposob konserwacji:

Kazdorazowo po dokonaniu czynnosci toaletowych wyréb nalezy doktadnie wyptuka¢ czysta woda (nie pozostawia¢ na wyrobie mydta, szamponu, zelu do
kapieli itp.) a nastepnie doktadnie osuszy¢ delikatng szmatka. Zabrania sie stosowania do czyszczenia mocnych detergentéw, benzyny oraz rozpuszczalnikéw.
Przechowywanie w pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci np. (piwnicy) w potaczeniu z brakiem doktadnej konserwacji wyrobu (higieny, suszenia) beda
przyczyng utraty parametréw uzytkowych i estetycznych krzesta/taboretu a tym samym utraty gwarancji. Nie wolno uzywac Srodkéw $ciernych! Elementy
gumowe anty-poslizgowe, (nasadki na nogi) (5) s3 elementem zuzywalnym i muszg by¢ regularnie wymieniane na nowe.

Rozwigzywanie problemow:
W przypadku wystapienia probleméw prosimy przeanalizowac niniejszy rozdziat. Jesli to nie pomoze prosimy o kontakt z punktem sprzedazy lub serwisem.
Samodzielne naprawianie wyrobu jest ZABRONIONE!! Grozi to wypadkiem.

I. Krzesto / taboret prysznicowy nie jest stabilne/y.

a. Czy wszystkie nogi krzesta/taboretu sg na tej samej wysokosci? Jedli nie, nalezy je prawidtowo ustawic.

b. Czy wszystkie nogi posiadajg nasadki gumowe (5)? Jesli nie, nalezy je zatozyc.

c. Czy wszystkie nasadki gumowe (5) sg prawidtowo zatozone? Jesli nie, nalezy dobrze je wcisnac.

d. Czy wyréb ma stabilnie przykrecone elementy z polietylenu do ramy (1) (dotgczonymi $rubami)? Jesli nie, wszystkie Sruby nalezy ponownie mocno
dokreci¢. Wszystkie elementy wyrobéw nalezy skreci¢/ztozy¢ w taki sposéb aby po zakornczeniu czynnosci stanowity doktadne odwzorowanie zdjecia
wyrobu ze strony 1 (dot.wszystkich modeli)

e. Pomimo solidnego dokrecenia wszystkich $rub montazowych wyréb nadal nie jest stabilny? Jedli nie, nalezy skontaktowac¢ sie z punktem sprzedazy.
NIE WOLNO UZYWAC KRZESLA/TABORETU PRZYSZNICOWEGO!!!

Incydenty:
Kazdy powazny incydent zwigzany z wyrobem nalezy zgtosi¢ do producenta, Urzedu Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw
Biobgjczych.

Utylizacja:
Wyréb nie nadajacy sie do dalszego uzytkowania nalezy zutylizowac¢ zgodnie z lokalnymi przepisami Srodowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobow.

Zaprzestanie uzywania wyrobu:
W przypadku widocznych uszkodzern mechanicznych, zuzycia materiatu nalezy przesta¢ uzytkowaé wyréb.
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ELEMENTY SKEADOWE / UZYTKOWE

1 1. Rama aluminiowa
(Rama stalowa: dot. model AR-204)
2. Siedzisko polietylenowe
(ksztatt zalezny od modelu)

3. Oparcie polietylenowe
(dotyczy modelu AR-203, AR-208)

4. Regulacja wysokosci nog
(dotyczy modelu AR-201, AR-201A, AR-202,
AR-203, AR-205, AR-208, AR-209)

5. Nasadki gumowe anty-poslizgowe

Przygotowanie do uzycia

1. Wyja¢ krzesto/taboret prysznicowy z opakowania kartonowego lub foliowego. Wyréb wyjety z opakowania wymaga montazu przed pierwszym uzyciem.

2. W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ stan techniczny wyrobu zgodnie z pkt. Uwagi i ostrzezenia.

3. Pot6z na podtodze lub twardej powierzchni siedzisko (2) tak aby widoczna byta czes¢ spodnia. Chwy¢ elementy ramy aluminiowej (1) (stalowej dot.
modelu AR-204) i ustaw je nasadkami gumowymi ku gdrze (5), w taki sposéb aby otwory w elementach ramy i siedziska pokrywaty sie wzajemnie.
Wkre¢ wszystkie dotgczone Sruby w istniejgce otwory, palcami - jesli zastosowano Srubyz plastikowymi motylkami. Dot. modelu AR-203, AR-208: po
zmontowaniu siedziska i ramy aluminiowej (ndg) nalezy przykreci¢ oparcie(3). Postepowac nalezy jak przy montazu siedziska i ramy aluminiowe;j.
UWAGA! Wszystkie Sruby musza byé mocno dokrecone co gwarantuje bezpieczne uzytkowanie wyrobu.

4. Nalezy dopasowac¢ wysoko$¢ ndg krzesta/taboretu prysznicowegp (dot. modelu: AR-201, AR-201A, AR-202, AR-203, AR-205, AR-208, AR-209) do wzrostu
uzytkownika, w tym celu nalezy wcisng¢ gtéwke zatrzasku (4) znajdujgcego sie w nodze, co spowoduje zwolnienie blokady. Ustawi¢ poprzez rozsuwanie
lub zsuwanie rurki wymagang wysoko$é. Gtéwka zatrzasku musi wskoczyé w otwdr na zadanej wysokosci! Czynno$¢ powtérzy¢ dla wszystkich ndg.
Gtéwka zatrzasku we wszystkich nogach musi znajdowaé sie na tej samej wysokosci.

Ewentualnie w celu uzyskania doktadnych instrukcji dotyczacych odpowiedniego uzytkowania nalezy skonsultowa¢ sie z lekarzem, rehabilitantem lub
punktem sprzedazy.

Zakoriczenie uzytkowania:
1. Zt6z taboret prysznicowy dot. modelu AR-204, AR-205

Czyszczenie i przechowywanie:
1. Postaw krzesto/taboret prysznicowe/y w miejscu gdzie nie bedzie narazone/y na uszkodzenia mechaniczne.
2. W przypadku zabrudzen zastosuj sie do punktu ,Spos6b konserwacji” niniejszej instrukcji.
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