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AR-064 stabilizator palca aluminiowy - podwéjne

sF‘ifez:miar: SD MD LD mocowanie

Opis wyrobu: Stabilizator wykonany z lekkiego aluminium z miekka
pianka wyscielajaca zapewniajaca komfort uzytkowania, pianka
zapobiega réwniez nadmiernemu poceniu. Ponadto zwigksza komfort przy
dtugotrwatym uzytkowaniu stabilizatora.

Zastosowanie: Ztamania palcow, skrecenie stawdw, ztamania kosci
paliczkow dalszych, $rodkowych i blizszych, uszkodzenie prostownika
palca, ztamania awulsyjne

Sposob aplikacji: Mocuije sie go do palca za pomoca wypustek
aluminiowych w czesci przedniej i srodkowej - zaginajac na palcu. Mozna
uzy¢ dodatkowo matego plastra lub bandaza. Powinien stabilnie przylega¢.
Sposob konserwacji: My¢ mydiem w cieptej wodzie, doktadnie osuszyc.
Przechowywanie: Przechowywac z dala od zrodet ciepta i ognia.
Uwaga: Przed zastosowaniem skonsultowac sie z lekarzem specjalista.
Incydenty: Kazdy powazny incydent zwigzany z wyrobem nalezy zglosi¢
do producenta, Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow
Medycznych i Produktow Biobojczych

Utylizacja: Wyréb nie nadajacy si¢ do dalszego uzytkowania nalezy
zutylizowa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami $rodowiskowymi w zakresie
utylizacji wyrobow.

Zaprzestanie uzywania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzen
mechanicznych, zuzycia materiatu nalezy przesta¢ uzytkowac wyréb.
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