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[:]II INSTRUKCJA OBStUGI - WOZEK INWALIDZKI ALUMINIOWY

Szanowni Panstwo,

dziekujemy za zakup naszego wozka inwalidzkiego, cenimy sobie zaufanie, ktorym nas obdarzyliscie. DoloZyliSmy wszelkich staran aby nasz sprzet spelnial
Panstwa oczekiwania. Mamy nadzieje, Ze bedzie praktyczny, pomocny i znacznie ulatwi Panstwu poruszanie si¢ w domu jak rownie; w codziennych
spacerach. Przed uiytkowaniem prosimy o zapoznanie si¢ z niniejsza instrukcjq obstugi, naleiy bezwzglednie przestrzegaé zapiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa uiytkowania. Prosimy o zachowanie niniejszej ins trukcji, ktora jednoczesnie stanowi karte gwarancyjng.

Przeznaczenie wyrobu:

Wézek inwalidzki jest sprzetem pomocniczo-rehabilitacyjnym, przeznaczonym do indywidualnego transportu oséb niepetnosprawnych po urazie rdzenia kregowego,
z porazeniem moézgowym oraz z réznymi uszkodzeniami, niedowtadami koficzyn dolnych. Jak réwniez dla oséb z chorobami nerwowo-mie$niowymi, po urazach
moézgowoczaszkowych, a takze dla pacjentéw geriatrycznych. Przeznaczony jest réwniez dla oséb chcacych aktywnie i komfortowo uczestniczy¢ w zyciu codziennym
pomimo problemu z narzadem ruchu.

& Przeciwwskazania:
Przeciwwskazania do pozycji siedzacej. Zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z btednikiem, niestabilno$¢ kregostupa. Osoby ograniczone intelektualnie nie
powinny stosowac wyrdb bez nadzoru opiekuna.

Dane uzytkowe:
Maksvmalny ciezar pacjenta zapewniajacy bezpieczne korzystanie z wozka: model: 130 kg

Uwagi i ostrzezenia:

W celu unikniecia wypadku prosimy o:

1. Bezwzgledne, doktadne sprawdzenie czy wszystkie elementy sktadowe nie posiadajg widocznych uszkodzer mechanicznych

2. Sprawdzenie czy wszystkie elementy zostaty wiasciwie potaczone, wézek musi wygladac zgodnie ze zdjeciem niniejszej instrukcji

3. Sprawdzenie kazdorazowo po montazu két tylnych czy zadziatata blokada osi ztacznej kota (szybkoztgczki), przy montazu powinno by¢ styszalne charakterystyczne
klikniecie zatrzasku, dodatkowo nalezy sprawdzi¢ poprzez silnie szarpniecie kazdego kota bez wciskania przycisku ,szybkoztaczki” czy jest stabilnie zamocowane

. Sprawdzenie czy wozek jest catkowicie roztozony

. Nie rozktadanie ani uzytkowanie wézka na podtozu nie dajagcym pewnego oparcia dla uzytkownika tj. oblodzonym, mokrym, ttustym, silnie zapiaszczonym

. Korzystanie z wdzka jedynie na powierzchniach, na ktdrych wszystkie cztery kota wdzka dotykaja poditoza oraz kontakt jest wystarczajacy aby odpowiednio
napedzac kota

. Nie stawanie na podndzki przy siadaniu lub wysiadaniu z wézka - wczesniej nalezy podnézki ztozyé lub catkowicie odsunaé na bok

. Nie przenoszenie wézka wraz z uzytkownikiem. Sam wézek nalezy przenosi¢ chwytajac za konstrukcje ramy siedziska. Nigdy nie nalezy przenosi¢ wdzka za podto-
kietniki lub za podnézki

9. Zaciagniecie hamulcéw dla pacjenta przy wsiadaniu i zsiadaniu z wézka!

10. Nie przekraczanie maksymalnej wagi uzytkownika (ciezar pacjenta kg) okreslonej przez producenta wozka

ool
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W celu unikniecia urazéw:
1. Wézek musi by¢ catkowicie roztozony (po prawidtowym roztozeniu musi wyglada¢ doktadnie jak na zdjeciu niniejszej instrukcji)
2. Niezbedne jest kazdorazowe sprawdzenie stanu technicznego wdzka przed jego uzytkowaniem
3. Niedopuszczalne jest uzytkowanie wozka, jezeli zostaly stwierdzone jakiekolwiek widoczne lub wyczuwalne uszkodzenia, albo stopien zuzycia sie czesci
wdzkawskazuje na potencjalne ryzyko wystapienia wypadku (np. zuzycie kot jezdnych, pekniecia tapicerki, itp). Wszelkie naprawy nalezy powierzy¢ wykwalifikowane-
mu personelowi, a w okresie gwarancji tylko serwisowi producenta
4. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan technicznych hamulcéw (site hamowania). Hamulce nie stuza do spowalniania wozka w trakcie jazdy nalezy ich uzywaé
wytacznie aby nie dopusci¢, do niepozadanych ruchéw wézka
. Hamulce dla pacjenta oraz hamulce dla opiekuna muszg by¢ wtasciwie wyregulowane (wtasciwa sita hamowania, réwnomierna sita docisku obydwu hamulcéw).
Nieprawidtowe ustawienie jednego z hamulcéw dla pacjenta, skutkuje zablokowaniem tylko jednego kota tylnego, co na duzych pochytosciach moze byé przyczyna
trudnego do opanowania obrdcenia sie wézka. Uzywanie hamulca dla pacjenta podczas jazdy moze grozi¢ wypadkiem ze wszystkimi konsekwencjami
6. W przypadku zanieczyszczenia ogumienia két poprzez oleje, smary, wode czy inne $rodki moze nastapi¢ zmniejszenie efektywnosci hamowania
7. Po dlugiej eksploatacji wézka moze nastapic¢ ostabienie sity hamowania spowodowane powstaniem luzu miedzy sworzniem dociskowym hamulca a opong (ogumie-
niem) kota tylnego. Istnieje mozliwo$¢ samodzielnego wyregulowania hamulcéw postojowych. W tym celu nalezy poluzowac sruby blokujace potozenie mechanizmu
hamulca, przesuna¢ caty mechanizm w strone kota do takiego potozenia aby po ponownym dokreceniu hamulca koto nie obracato sie (test poprawnosci regulacji
przeprowadzi¢ na wozku z pacjentem). Po zakoriczeniu regulacji ponownie zabezpieczy¢ potozenie mechanizmu srubami blokujacymi
8. Nalezy regularnie kontrolowaé ci$nienie w oponach (dot. kot pompowanych). Przy zbyt niskim cisnieniu w oponach niz zalecane, skutecznos¢ dziatania hamulcow
moze znacznie sie zmniejszyé. Zalecane ci$nienie w oponach - warto$¢ podana na oponie kota
9. W przypadku két pompowanych nie nalezy przekracza¢ maksymalnego, dopuszczalnego cisnienia pompowania kot
10. Wézek przeznaczony do uzytkowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczer wytacznie po utwardzonych i réwnych powierzchniach. W przypadku przemieszczania
wozka przez drzwi i inne przejscia, nalezy upewnic sie, ze po obydwu stronach jest wystarczajaco duzo miejsca, aby uniknaé zranienia rak lub uszkodzenia wéozka
11. Wézek nie jest przeznaczony do transportu pacjenta po schodach, w charakterze noszy lub poprzez wcigganie na nim pacjenta
12. Poruszajac sie po powierzchniach pochylych nalezy zachowaé szczegélng ostroznos¢. Do pokonywania trudnych barier architektonicznych (strome lub diugie
podjazdy wysokie stopnie, itp.) niezbedna jest pomoc opiekuna
13. Wozek nie moze by¢ wykorzystywany do uzycia jako siedzisko w pojezdzie silnikowym (autobus, pociag)
14. Korzystajac z drog publicznych, nalezy stosowac sie do przepiséw ruchu drogowego
15. Podczas siegania po przedmioty nalezy unika¢ nadmiernego wychylania sie z wézka gdyz grozi to upadkiem (z boku, z przodu, z tytu)
16. Nie pozostawia¢ pacjenta w wdzku (nawet przy zaciggnietych hamulcach) na zjazdach, rampach, pétpietrach itp.
17. Nie pozostawia¢ wozka wraz z uzytkownikiem w bezposrednim poblizu otwartego Zrédta ognia
18. Nalezy pamietaé, ze temperatura powierzchniowa tapicerki i elementéw ramy moze wzrosnagé po wystawieniu na dziatanie storica lub innego Zrédta ciepta, natomiast
w niskich temperaturach zachodzi niebezpieczeristwo bardzo duzego wychtodzenia czesci metalowych wézka. To moze by¢ przyczyna oparzenia lub odmrozenia
czesci ciata
19. W przypadku transportu wézka (np. w bagazniku samochodu) nie nalezy wézka niczym obcigzac, nie ktas¢ na nim zadnych przedmiotéw, moze mie¢ to wplyw na
jego konstrukcje
20. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy sktadaniu wézka, brak uwagi moze grozié przytrzasnieciem palcéw przez elementy sktadajgce sie
21. Zawsze przed rozpoczeciem jazdy nalezy upewni¢ sie, Ze zadna cze$¢ ciata pacjenta lub jego ubranie nie jest narazona na zaczepienie o ruchome czesci wozka
22. Nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosé przy pokonywaniu przeszkdd (zjazdy i podjazdy na kraweznik, pokonywanie progdw, poruszanie sie po powierzchniach
pochytych). Szczegdlnie nalezy ograniczy¢ predko$é
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Sposdb konserwaciji:

Wazek nalezy czyscié regularnie uzywajac tylko i wytacznie wody i tagodnych detergentéw posiadajacych atest PZH. Po dokonaniu takiej czynnosci wozek nalezy wytrze¢
/ osuszy¢ delikatng szmatka. Tapicerke i rame nalezy czysci¢ wilgotna $ciereczkg bez dodatku detergentéw oraz innych podobnych $rodkéw (mozna odkurzac). Nalezy
na biezaco usuwac zanieczyszczenia np.: nici wtosy itp. z ruchomych elementéw wozka (kota, podndzki). Dla zachowania parametrow uzytkowych wyrobu niezmiernie
wazne jest utrzymanie wszelkich jego elementéw w czystosci, oraz sposdb przechowywania. Sktadowanie w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotnosci (taznie,
pralnie itp.), lub na wolnym powietrzu, w potaczeniu z brakiem higieny spowoduje szybka utrate parametréw uzytkowych i estetycznych.

Nie wolno uzywaé srodkéw Sciernych! Nie wolno uzywaé rozpuszczalnikéw, Srodkéw zracych, Srodkdw z zawarto$cig chloru ani innych ,agresywnych” detergentéw.
NIE WOLNO my¢ wézka przy uzyciu myjek cignieniowych lub parowych. Elementy gumowe (kota) sa elementem zuzywalnym i musza by¢ wymieniane na nowe w sytuacji
stwierdzenia ich nadmiernego zuzycia.

Harmonogram konserwacji:

Co tydzien Sprawdz hamulec pod katem awarii, sprawdZ wszystkie kota pod katem poluzowanych $rub, nakretek i osi, sprawdz ci$nienie w kotach tylnych (dot. kot
pneumatycznych)

Cyklicznie Sprawdz podtokietniki, podnézki oraz inne elementy wdzka pod katem zuzycia. Sprawdz, czy wszystkie Sruby sa dokrecone, sprawdz, czy Sruba przedniej
i tylnej osi sg dokrecone (nie dot. szybkoztgczek), sprawdz ,zmeczenie” elementéw pod katem zuzycia lub peknigé. Sprawdz ogdlnie stan techniczny wézka.



Rozwiazywanie problemow
W przypadku wystapienia probleméw prosimy przeanalizowa¢ niniejszy rozdziat. Jesli to nie pomoze prosimy o kontakt z punktem sprzedazy lub serwisem.
Samodzielne naprawianie wézka jest ZABRONIONE!!! Grozi to wypadkiem.

I. Wézek nie jest stabilny.

a. Czy obydwa kota tylne sg prawidtowo zamontowane? Jesli nie - nalezy je dopchna¢ az do wyraznego ,klikniecia” zatrzasku ,szybkoztgczki”

b. Czy wozek jest catkowicie roztozony? Jesli nie - nalezy go roztozy¢ poprzez nacisniecie oburacz ramy siedziska (w kierunku podtoza)

c. Czy kota przednie sg solidnie dokrecone? Jesli nie - nalezy je dokreci¢ i ponownie sprawdzi¢ stabilno$¢ wézka.

d. Czy wszystkie kota przednie i tylne sa zamontowane na tej samej wysokos$ci? Jesli nie - nalezy je ustawi¢ i przykreci¢ na tej samej wysokosci.

e. Czy obydwa kota tylne maja takie same cisnienie (dot. kot pompowanych)? Jesli nie - nalezy wyréwnac cisnienie w kotach. ) o

f. Czy wszystkie elementy ramy wézka sg solidnie ze soba potaczone? Jesli nie - nalezy skontaktowac sie z punktem sprzedazy. NIE WOLNO UZYWAC WOZKA!!!

Incydenty:

Kazdy powazny incydent zwigzany z wyrobem nalezy zgtosi¢ do producenta, Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobojczych
Utylizacja:

Wyréb nie nadajacy sie do dalszego uzytkowania nalezy zutylizowaé zgodnie z lokalnymi przepisami Srodowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobéw.

Zaprzestanie uzywania wyrobu:
W przypadku widocznych uszkodzen mechanicznych, zuzycia materiatu nalezy przestac uzytkowac wyréb.

ELEMENTY SKEADOWE / UZYTKOWE

AR-320

— Odpinana tapicerka siatkowa MESH

— Siedzisko

— Rama siedziska

— Zatrzaski (odchylanie i zdejmowanie podndzkdw)
— Rama podnoézka

3)

4)

5)
— Opony kota tylnego 6)
7)
8) — Pas podtrzymujacy tydki
9)
0)
1)
2)
3)

) (
) (
) (
) (
) — Zatrzaski (sktadanie podtokietnikéw) (
) — Hamulce dla pacjenta (
) — Ciagi (19) - Sruby do regulacji wysokoéci podndzkow
) (20) — Pasy zabezpieczajace stopy

) (21) — Kota anty-wywrotne

0 (22) — Podnozki

1 (23) — Koto przednie
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- ,Szybkoztaczki” kot tylnych
— Rama krzyzakowa (konstrukcyjna)
) — Widelec kota przedniego

) — Oparcie

) — Pas biodrowy



Przygotowanie do uzycia:

1. Wyja¢ wdzek z opakowania kartonowego lub foliowego.

2. W pierwszej kolejnosci nalezy sprawdzi¢ stan techniczny wézka zgodnie z pkt. Uwagi i ostrzezenia.

3. Roztozy¢ wdzek - wdzek nalezy ustawi¢ tylnymi kétkami do siebie nastepnie rozchyli¢ raczki wézka w kierunku do zewnatrz. Ustawi¢ wozek przednimi kétka mi do
siebie, rame siedziska nalezy docisnaé az do catkowitego roztozenia wozka. Na siedzisku nalezy potozy¢ poduszke, rzepem skierowanym w tylng cze$¢ siedziska, tak
aby przyklei¢ rzep pod siedziskiem. Aby zamocowa¢ podnézki, nalezy zawiesi¢ uchwyty mocowania podnézka na wieszakach podnézka oraz obrdcic¢ je maksymalnie
do wewnatrz az do momentu zablokowania blokady podndzka i styszalnego charakterystycznego klikniecia. Upewni¢ sie, ze podndzki zostaty zablokowane. Nastepnie
nalezy roztozy¢ platformy podnézkow. Pas stabilizujacy tydki nalezy przypiag¢ za pomoca rzepow na ramach podnézkéw, przewlekajac je przez oczka podnézkéw

4. W celu indywidualnego dopasowania wéozka do pacjenta nalezy ustawi¢ prawidtowag wysoko$¢ podndzkédw. W tym celu nalezy posadzié¢ pacjenta na wdzku, nogi
powinny by¢ ugiete po katem ~90° (odkrecic¢ Sruby do regulacji wysokosci podndzkdow, ustawic¢ wasciwg wysokos¢ i zakreci¢ ponownie)

5. Zamontowac kota anty-wywrotne poprzez wsuniecie rurki kota anty-wywrotnego w rurke ramy wozka. Nalezy wsuwa¢ do momentu az wskoczy bolec zatrzaskowy
w otwér ramy wozka (bolec zatrzaskowy musi wej$¢ w otwdr ramy wdzka - styszalne ,klik")

6. Ustawi¢ zadang wysokosc¢ kot przednich i tylnych - Srodek cigzkosci poprzez odkrecenie Srub w przednich i tylnych kotach. Podniesieniu k6t na wtasciwa pozycje
i przykreceniu $rub ponownie.

Ewentualnie w celu uzyskania doktadnych instrukcji dotyczacych odpowiedniego uzytkowania nalezy skonsultowaé sie z lekarzem, rehabilitantem lub punktem

sprzedazy.

Czyszczenie i przechowywanie:

1. Postaw wozek w miejscu gdzie nie bedzie narazona na uszkodzenia mechaniczne oraz trudne warunki atmosferyczne (deszcz, mréz, silne nastonecznienie)
2. W przypadku zabrudzen zastosuj sie do punktu ,Sposéb konserwacji” niniejszej instrukcji.

Dane Techniczne:

PARAMETR: AR-320

Rama / kolor: Aluminiowa / Nlebieski metalic

Typ / model: Sktadany, rama krzyzakowa

Wymiary catkowite 104 x 60-69 x 96-103 cm (w zaleznosci od szerokosci)
Waga $rednia produktu: 16 kg

Maksymalne obcigzenie: 130 kg

Nylonowe oparcie i siedzisko (torba/kieszer na oparciu). W zestawie dodatkowe miekkie siedzisko i oparcie z siatkowego
materiatu Mesh. Uchylne odpinane podnézki z regulacja wysokosci. Uchylne podtokietniki - materiat PU. Pas biodrowy. Hamulec

Wyposazenie dla pacjenta. Hamulec dla opiekuna z funkcja postojowa. Pasy zabezpieczajace stopy. Pas podtrzymujacy tydki. Kota przednie

standardowe - bezobstugowe. Kota tylne ~pompowane lub petne (szybkoztaczki). Kota anty-wywrotne z systemem szybkiego montazu.
Regulacja wysokosci két przednich i tylnych. Pompka w zestawie (dot. kot pompowanych)
SYMBOLE:
mp] [li] w CE A [o1] M @B @
Wyréb Z_apoznaj Producent Wyréb spetnia Ostrzezenie Nr dato / Data Nadaje Selektywna
medyczny sigz wymagania serii produkcji sie do zbidrka
instrukcja UE m-c/rok recyklingu odpadow
KARTA GWARANCYJNA
Do karty nalezy bezwzglednie dotaczy¢ dowod zakupu
Data sprzedazy Piecze¢ i podpis sprzedawcy
Nr faktury zakupu
Nr LOT
Okres gwarancji
Nazwa i nr katalogowy produktu Czy wyréb zostaje wprowadzony do systemu *niewtasciwe skresli¢
refundacji ze $rodkéw publicznych? TAK / NIE*
Numer ewidencyjny zlecenia

1. Firma ARMEDICAL Sp. z 0.0. 42-520 Dabrowa Goérnicza, al. Zwyciestwa 75 udziela niniejszym zwyczajowo 12-miesiecznej gwarancji na produkty objete niniejszym
dokumentem. W przypadku wprowadzenia produktu do systemu refundacji ze $rodkéw publicznych producent udziela 30 miesiecznego okresu gwarancji. Okres
gwarancji liczony jest od dnia zakupu produktu przez Uzytkownika. Gwarancja jest wazna wytacznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z 0.0. zobowigzuje sie dokonaé niezbednych napraw, w celu przywrécenia produktu do prawidtowego funkcjonowania w terminie
do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.

3. ARMEDICAL Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy uzna, ze koszty naprawy czynig ja nieoptacalng.

4. W przypadku stwierdzenia, iz wyréb funkcjonuje nieprawidtowo, nalezy bezzwtocznie skontaktowac sie z punktem, w ktérym dokonano zakupu lub wysta¢ na adres
producenta.

5. Gwarancja nie sg objete uszkodzenia powstate na skutek czynnikdw mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje przedmiotu sprzedazy w zakresie elementdw zuzywalnych
w toku normalnej eksploatacji,elementow plastikowych i gumowych (tj. Scieranie sie két, uchwytow z tworzywa)

6. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania wdzka niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcja obstugi a takze w przypadku przekroczenia
przez uzytkownika maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia okreslonego przez producenta.

7. Gwarancja nie obejmuje wad wyniktych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Uzytkownika lub inne osoby nieupowaznione napraw, przerébek lub zmian
konstrukcyjnych w wyrobie.

8. Gwarancja jest wazna tylko i wytacznie z dowodem zakupu i niniejsza karta gwarancyjna.

9. Reklamacje nalezy zgtaszac tylko i wytacznie w formie pisemnego protokotu reklamacyjnego okreslajagcego rodzaj stwierdzonych wad wraz z okoliczno$ciami
ujawnienia sie wady. W przypadkunie dochowania warunkéw zgtaszania reklamacji okreslonych w niniejszej instrukcji wytacza odpowiedzialno$¢ gwaranta.
Reklamowany wyrob musi byé w nalezytym stanie higienicznym.
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