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AR-603 Orteza stopowo-goleniowa, niska. Walker Basic

Szanowni Parnstwo,
dzigkujemy za zakup naszego produktu, cenimy sobie zaufanie, ktérym nas obdarzyliscie. Dolozylismy wszelkich staran aby nasz wyréb spetniat Panhistwa oczekiwania.
Mamy nad=zieje, Ze znacznie przyczyni si¢ do poprawy komfortu oraz prawidlowego procesu leczenia pooperacyjnego i zachowawczego urazéw stopy i stawu
skokowego. Bedzie produktem znacznie ulatwiajgcym Zycie codzienne pomimo procesu leczenia kontuzji/urazu. Przed uzytkowaniem prosimy o zapoznanie sig¢ =
niniejsza instrukcjq obstugi. Mozliwosé zastosowanie wyrobu bezwzglednie nalezy skonsultowa¢ = lekarzem specjalistq. Poprawna aplikacja jest niezbedna dla
Twojego bezpieczenstwa i petnej funkcjonalnosci produktu.
Zastosowanie wyrobu: Orteza stopowo-goleniowa Walker Basic przeznaczona jest dla osob z urazami stopy oraz stawu skokowego.
Zapewnia ochrong i stabilizacje w przypadku urazoéw tkanek migkkich okolicy stawu skokowego, skrecen 2 i 3 stopnia, peknie¢ kosci, doleczania stabilnych ztaman
okolicy stawu skokowego i $rodstopia. Znajduje rowniez zastosowanie w stabilizacji pooperacyjnej. Stanowi doskonata alternatywe do tradycyjnego unieruchomienia
gipsowego, zdecydowanie poprawiajac komfort uzytkowania. Dzigki zintegrowanej pompce gwarantuje dostosowanie kompresji do stanu chorobowego pacjenta
redukujac mozliwo$¢ wystapienia krwiakow oraz obrzgkow. Gwarantuje mozliwo$¢ regularnej oceny wizualnej kontuzji oraz utrzymanie konczyny w nalezytym stanie
higienicznym. Dzigki lekkiej konstrukcji Waler Basic nie obciaza koniczyny, a zastosowana migkka wysciotka pneumatyczna gwarantuje wysoki komfort uzytkowania.
Sposob zaktadania na odwrocie niniejszej instrukcji.
Wiasciwosci wyrobu: Konstrukcja szynowa w ksztalcie buta wykonana z lekkiego tworzywa. Oddychajacy materiat gwarantuje prawidlowa cyrkulacj¢ powietrza.
Profilowane, komfortowe krawedzie boczne w celu redukcji ucisku na tydke. Wyposazona w system pasow obwodowych w celu indywidualnego dopasowania sity
stabilizacji. Wysciotka pneumatyczna wykonana z delikatnego materiatu, zapobiegajacego otarciom, wyposazona w zintegrowana pompke. Podeszwa anty-poslizgowa
o specjalnie zaprojektowanym ksztatcie wspomagajacym w naturalnym i stabilnym chodzie. Podeszwa wyposazona w poduszke powietrzng ,,na piecie” pochtaniajaca
energi¢, w celu zmniejszenia wstrzasow i wigkszego komfortu uzytkowania.
W zestawie indywidualnie regulowana ostona palcow.
Parametry techniczne: Waga: do 1000g w zaleznosci od rozmiaru Kolor: czarny Uniwersalna na prawa i lewa noge.

Przeciwskazania i zalecenia: Nie nalezy stosowa¢ w przypadku otwartych ran, zmian skoérnych tj. otarcia, odgniecenia, odparzenia, zmiany troficzne, egzemy

oraz owrzodzenia skory. Nie wolno stosowa¢ w przypadku otwartych lub niestabilnych ztaman. Nie stosowa¢ ortezy po uprzednim zastosowaniu masci lub zeli

rozgrzewajacych. Osoby z zaburzeniami czucia oraz diabetycy musza by¢ regularnie monitorowane przez lekarza specjaliste w trakcie uzytkowania ortezy.
Przed zastosowaniem nalezy bezwzglednie skontaktowac si¢ z lekarzem specjalista, rehabilitantem lub fizjoterapeuta.

Uwagi i ostrzezenia: W celu uniknigcia wypadku nalezy zachowac szczeg6lna ostrozno$¢ przy przemieszczaniu si¢ po mokrych lub $liskich powierzchniach.

Wyrdb musi by¢ prawidtowo zatozony tzn. wszystkie pasy obwodowe solidnie dopigte, komory powietrzne prawidtowo napompowane aby gwarantowac
prawidtowa stabilizacje konczyny - uzytkowanie rozpietej ortezy grozi wypadkiem!.
W przypadku wystapienia odretwienia lub objawdéw bolowych w obrebie dziatania ortezy nalezy niezwlocznie skontaktowac si¢ z lekarzem specjalista, rehabilitantem
lub fizjoterapeuta. Nie wolno nadmiernie pompowaé¢ komor powietrznych, moze to doprowadzi¢ do wystepowania krwiakoéw, obrzekow, bolu zbyt mocno ucisnigtej
konczyny. Nalezy kontrolowa¢ zmiany skorne, w przypadku ich wystapienia nalezy zmniejszy¢ poziom powietrza w komorach. Aby wyrob spetniat prawidtowo swoja
funkcje musi by¢ whasciwie dobrany pod wzgledem rozmiaru. Czas stosowania produktu jest $cisle zwiazany z rodzajem oraz charakterem dysfunkcji i jest okreslany
przez lekarza specjaliste, rehabilitanta lub fizjoterapeute.
Przygotowanie do uzycia: Wyjac ortezg z opakowania. Postepowac zgodnie z instrukcja uzycia rysunkowo-opisowa (na odwrocie) niniejszej instrukcji.
Zakonczenie uzytkowania: Po zakonczeniu uzytkowania nalezy wypusci¢ powietrze z wysciotki pneumatycznej, zapia¢ w prawidlowych pozycjach pasy obwodowe.
Orteze nalezy przechowywa¢ w suchym miejscu z dala od ognia oraz ostrych przedmiotow. Nie nalezy pozostawia¢ ortezy w duzym nastonecznieniu (szczegdlnie
napompowanej), wzrost temperatury powietrza w srodku (a tym samym ci$nienia) moze doprowadzi¢ do rozerwania wysciotki pneumatyczne;.
Sposéb konserwacji: Wyscidtke nalezy czysci¢ gabka delikatnie zamoczona w cieptej wodzie z dodatkiem tagodnego detergentu np. mydta, unikajac nadmiernego
przemoczenia. Pamigtaj aby dobrze sptuka¢, poniewaz pozostatosci mydta moga powodowaé podraznienia skory. Nie chlorowac, nie pra¢ chemicznie, nie wykrecac,
nie szorowaé. Suszy¢ z dala od sztucznych zrodet ciepta, nie suszy¢ suszarka. Suszy¢ w postaci roztozonej. Nie prasowac. Korpus czysci¢ wilgotna $ciereczka.
Zaprzestanie uzywania wyrobu: W przypadku widocznych uszkodzef mechanicznych, zuzycia materiatu nalezy przesta¢ uzytkowac wyrob.
Kazdy powazny incydent zwiazany z wyrobem nalezy zglosi¢ do producenta, Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow
Biobdjczych
KARTA GWARANCYJNA:
Do karty nalezy bezwzglednie dotaczy¢ dowdd zakupu

Data sprzedazy Pieczec i podpis sprzedawcy
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Nr partii

1. Firma ARMEDICAL Sp. z 0.0., 42-520 Dabrowa Gornicza, al. Zwyciestwa 75, udziela niniejszym zwyczajowo 12-miesi¢cznej gwarancji na produkty
objete niniejszym dokumentem. W przypadku wprowadzenia produktu do systemu refundacji ze $srodkoéw publicznych producent udziela 18 miesiecznego
okresu gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od dnia zakupu produktu przez Uzytkownika. Gwarancja jest wazna wylacznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskie;j.

2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z 0.0.. zobowiazuje si¢ dokona¢ niezbgdnych napraw, w celu przywrocenia produktu do prawidlowego
funkcjonowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.

3. ARMEDICAL Sp. z 0.0.. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy uzna, ze koszty naprawy czynia ja nieoptacalna.

4. W przypadku stwierdzenia, iz wyrdb funkcjonuje nieprawidtowo, nalezy bezzwlocznie skontaktowac si¢ z punktem, w ktéorym dokonano zakupu lub wysta¢
na adres producenta.

5. Gwarancja nie sg objete uszkodzenia powstale na skutek czynnikow mechanicznych, tj. np. sitowe przekrgcenie zaworu, przecigeie materiatu wysciotki oraz
ta$m obwodowych lub uszkodzenie ortezy na skutek jej upadku z wysokosci, kopnigcia w twarda przeszkode. Gwarancja nie obejmuje przedmiotu
sprzedazy w zakresie elementow zuzywalnych w toku normalnej eksploatacji tj. zarysowan, zadrapan, wycierania si¢ podeszwy.

6.  Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania ortezy niezgodnie z jej przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcja obstugi a takze nie stosowanie si¢ do
punktu ,,sposob konserwacji”. Zbytnie zawilgocenie i pozostawienie w wilgotnym pomieszczeniu moze doprowadzi¢ to zaplesnienia materiatu.

7.  Gwarancja nie obejmuje wad wyniktych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Uzytkownika lub inne osoby nieupowaznione napraw, przerobek
lub zmian konstrukcyjnych w wyrobie.

8.  Gwarancja jest wazna tylko i wylacznie z dowodem zakupu i niniejsza karta gwarancyjna.

9.  Reklamacje nalezy zgtaszac tylko i wylacznie w formie pisemnego protokotu reklamacyjnego okreslajacego rodzaj stwierdzonych wad wraz z
okolicznosciami ujawnienia si¢ wady. W przypadku nie dochowania warunkow zgtaszania reklamacji okreslonych w niniejszej instrukcji wytacza
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Instrukcja zaktadania

Otworz wyscidtke poprzez rozpiecie taSm W razie potrzeby przypnij Przetéz pasy obwodowe przez
obwodowych i rzepéw. Wiz dotgczone rzepami ostone palcéw do podtuzne otwory i je zapnij.
podktadki do wysciotki aby uzyskac lepsze  wysciotki Zapnij pasy stopy, kostki i tydki.
dopasowanie anatomiczne. Umiesc stope Dopnij pasy, az beda wygodnie
i noge w ortezie. Owin, zapnij wysciotke. dopasowane.

W prawo
Gotowy do pompowania

W lewo
Otwarty - wypuszczanie
powietrza

Pompuj uciskajac palcami. Zawor przekrecamy do delikatnego oporu! NIE przekreciclll

4. Uzywanie zaworu powietrznego: Upewnij sie, ze okragly zawdr jest zamkniety, obracaj zawor zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara, az bedzie zamkniety. Pompuj pompka uciskajac palcami, az poczujesz cisnienie w wyscidtce pneumatycznej. W celu
wypuszczenia powietrza, obrd¢ okragty zawdr przeciwnie do ruchu wskazédwek zegara i odczekaj 15 sekund, az powietrze
zostanie uwolnione.

UWAGA PRZECZYTAJ - Ostrzezenie!!!

Ten wyrdb jest przeznaczony do uzytku wytacznie pod nadzorem lekarza. Jesli podczas korzystania z ortezy wystapi
jakikolwiek bdl, obrzek, zmiany skérne, zmiany czucia lub jakiekolwiek nietypowe objawy, natychmiast skonsultuj sie z
lekarzem.



