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1L | PODPORKA REHABILITACYJNA 4-KOLOWA ALUMINIOWA Z PODPARCIEM LOKCI

Szanowni Panstwo,

dziekujemy za zakup naszego produktu, cenimy sobie zaufanie ktorym nas obdarzyliscie. DoloZylismy
wszelkich staran aby nasz sprzet spelniatl Panstwa oczekiwania, mamy nadzieje, ;e bedzie produktem
znacznie utatwiajgcym Panstwu poruszanie si¢ w domu jak rownie? w codziennych spacerach. Przed
uzytkowaniem prosimy o zapoznanie si¢ 7 niniejszq instrukcjq obstugi, nalezy bezwzglednie przestrzegaé
zapisow dotyczgcych bezpieczenstwa uZytkowania. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ktora
jednoczesnie stanowi karte gwarancyjng.

Przeznaczenie wyrobu:

Podporka jest sprzgtem pomocniczo-rehabilitacyjnym przeznaczonym dla os6b niepetnosprawnych ze schorzeniem narzadu
ruchu, z problemami pionizacji lub majacych problem z utrzymaniem rownowagi w czasie chodzenia. Wykorzystywany jest
rowniez dla utrzymania rownowagi w czasie nauki chodzenia po przebytej chorobie lub urazie.

Przeciwwskazania:
Przeciwwskazania do pionizacji, urazy i dysfunkcje konczyn gérnych uniemozliwiajace wspieranie si¢ na podporce,
zaburzenia koordynacji ruchowej, problemy z btednikiem, niestabilnos¢ kregostupa.

A Uwagi i ostrzezenia:

. Sprawdzenie czy wszystkie elementy ramy (2) sg proste, nie nadtamane (np. w transporcie)
. Sprawdzenie czy obydwa podtokietniki (3) ustawione sg na tej samej wysokosci oraz skutecznie zablokowane
. Sprawdzenie czy podporka posiada wszystkie cztery kota (6) i (8)
. Sprawdzenie czy kota sg solidnie przykrecone / zamocowane (6) i (8)
. Sprawdzenie czy wszystkie elementy ramy podporki sg stabilnie ze sobg potaczone (2)
. Sprawdzenie czy tylne nogi, z tylnymi kotami sg wlasciwie zamocowane i sg stabilnie zablokowane
. Sprawdzenie czy $ruby mocujace przednie kota sg solidnie przykrgcone (rys. 2)

A W celu umkmt;cna urazéw:

. Podpoérka powinna by¢ catkowicie roztozona [siedzisko catkowicie wyprostowane, nie ugicte w tuk)
. Niezbedne jest kazdorazowe sprawdzenie stabilno$ci podporki przed uzyciem
. Obydwa podlokietniki (3) musza by¢ ustawione na tej samej wysokos$ci za pomocg czerwonych przyciskow w ramie (2)
. Uzywa¢ podporki tylko na plaskim, twardym podtozu. Nie uzywac na schodach!
. Zachowac¢ szczeg6lng ostrozno$¢ na mokrej, sliskiej powierzchni
. Przy poruszaniu si¢ nalezy szczegodlnie uwaza¢ na lezace dywaniki, czesci garderoby, zabawki itp., jak rowniez lezace
zwierzeta, nierowne, popekane powierzchnie, nierownosci chodnikow, krawezniki itp.
7. Kazdorazowo podporka powinna by¢ trzymany oburacz! Dtonie stabilnie obejmujace raczki, mozliwos¢
szybkiego pociagnigcia za uchwyt hamulca
8. Podpodrka nie moze by¢ narazona na dtugotrwale dziatanie ekstremalnych warunkow atmosferycznych (np.. bardzo silny
mrdz lub bezposrednie silne dziatanie promieni stonecznych)
9. Nie wolno przecigza¢ podporki, przekracza¢ maksymalnego obcigzenia dopuszczalnego przez producenta.
10. Nie wolno przekracza¢ maksymalnego dopuszczalnego obciazenia torby (7) na zakupy - MAX 3kg
11. Przed uzyciem nalezy skonsultowac¢ si¢ z lekarzem
Ewentualnie w celu uzyskania doktadnych instrukcji dotyczacych odpowiedniego uzytkowania nalezy skonsultowac si¢ z
lekarzem, rehabilitantem lub punktem sprzedazy.
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Sposob konserwacji:

Podpoérke nalezy czysci¢ regularnie uzywajac tylko i wylacznie wody i tagodnych detergentow. Podporke nalezy wytrzeé /
osuszy¢ delikatng szmatka. Nie wolno uzywac srodkéw Sciernych! Linki hamulcowe, elementy (kota, raczki) sa elementami
zuzywalnymi i musza by¢ wymieniane na nowe w sytuacji stwierdzenia ich nadmiernego zuzycia. Wyzej wymienione
elementy nie podlegaja gwarancji. Ewentualne luzy na potaczeniach srubowych oraz regulacje hamulcow spoczywaja na
uzytkowniku i nie stanowig podstawy do reklamacji.

Harmonogram konserwacji:

Co tydzien Sprawdz hamulec pod katem awarii, sprawdz wszystkie kota pod katem poluzowanych $rub, nakretek i osi
Cyklicznie Sprawdz uchwyty pod katem zuzycia, sprawdz, czy $ruby ramy sg dokrecone, sprawdz, czy sruby przedniej i
tylnej osi sg dokrecone, sprawdz ,,zmeczenie” elementow pod katem zuzycia lub pgknie¢ Rocznie Raz w roku wyslij
swojg podpodrke do autoryzowanego serwisu, przeprowadz pelng kontrole, czyszczenie, serwis i smarowanie wszystkich
ruchomych czg¢éci.
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Elementy skladowe:

Przygotowanie do uzycia: \oparciezpynng 2 ez przednie koto/a i 3. Jak pokazano Ill(a dnies
1. Wyimii - regulacja wysokosci UMieSC je tulejg w rurze ponizszym rysunku, podnies
- WYy ramy, wioz $rubg i solidnie ~ Tame glowna, upewniajac sie,

wszystkie
elementy z
opakowania ~

ze przycisk sprezyny jest

7.torbana
zakupy

6. Poluzyj
pokretto, jak
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oparcie i raczki
dolne na rurg 4"
podtokietnika (
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podiokietnikew 5. Nacis$nij stopki i pchnij
4. Nacisnij BHkolalprzedni ram¢ do przodu, aby
siedzisko z
obydwu stron, a
nastgpnie rozioz
rame glowna.

e - q‘I‘: upewni¢ sie, ze sprezyna
%&&0\,{4{&? i = zablokuje si¢ we wlaSciwej

pozycji.
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7. Nacis$nij dolng czgsc - 9. Zamocuj torbe na

czerwonego przycisku, 8. Wl(’)? drazek hamulca zakupy i po
a nastepnie wloz - do drazka uchwytu zakohczeniu

podtokietnika, jak
pokazano na ponizszym

uchwyty do ramy e
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kompletnego montazu
zacznij korzystac¢ z
podporki. Po
prawidlowym ztozeniu c—
wyglada jak na rysunku.

Rozwigzywanie problemow: ﬁmf-:\:@

W przypadku wystapienia problemow prosimy przeanalizowaé niniejszy rozdzial. Je§l =

kontakt z punktem sprzedazy lub serwisem. Samodzielne naprawianie podporki jest ZABRONIONE!!!

I. Podporka nie jest stabilna.

a. Czy obydwa podtokietniki (3) sg na tej samej wysokosci? Jesli nie, nalezy je prawidtowo ustawic..

b. Czy zaciski do regulacji raczek gérnych sg solidnie zablokowane? Jesli nie, nalezy je zablokowac.

c. Czy podporka jest catkowicie roztozona? Jesli nie, nalezy ja roztozy¢ az do catkowitego wyprostowania siedziska.
d. Czy wszystkie kota sg solidnie dokrecone/zamocowane? Jesli nie, nalezy dobrze je dokrgci/zamocowac.

e. Czy wszystkie elementy ramy podporki (2) sa solidne ze soba polaczone? Jesli nie, nalezy skontaktowac si¢ z
punktem sprzedazy. NIE WOLNO UZYWAC PODPORKI!!!

Kazdy powazny incydent zwigzany z wyrobem nalezy zgtosi¢ do producenta, Urzedu Rejestracji Produktow
Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktéw Biobdjczych

Utylizacja:

Wyrdb nie nadajacy sie do dalszego uzytkowania nalezy zutylizowac zgodnie z lokalnymi przepisami
srodowiskowymi w zakresie utylizacji wyrobow.

Zaprzestanie uzywania wyrobu:

W przypadku widocznych uszkodzen mechanicznych, zuzycia materiatu nalezy przesta¢ uzytkowa¢ wyrdb.
Zakonczenie uzytkowania:

1. Zdejmij torbe (7) a nastepnie zt6z podporke zsuwajac prawe i lewe kota ku sobie po wczesniejszym pociagnieciu
za siedzisko ku gorze. Ponadto opus¢ podtokietniki (3) oraz oparcie (1) do najnizszego poziomu.
Czyszczenie i przechowywanie:

1. Postaw podporke w miejscu gdzie nie bedzie narazona na uszkodzenia mechaniczne.

2. W przypadku zabrudzen zastosuj si¢ do punktu ,,Sposob konserwacji” niniejszej instrukcji.

DZIEKUJEMY PANSTWU ZA WYBOR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU 3



PARAMETRY TECHNICZNE: Model: AR-029

Rama: aluminiowa - sktadana Wymiar calkowity szer. x dk: 62-70cm

Regulacja wysokoS$ci gérnych uchwytéw: 108-123cm
Regulacja wysokoS$ci dolnych uchwytéow: 75-105cm
Kota tylne: srednica 20cm (8')

Kola przednie: srednica 23cm (9°") - skretne

Szeroko$¢ po zlozeniu: 25cm

peine, bezobshugowe, anty-poslizgowe PVC

Waga: 10,9kg Maksymalna waga uzytkownika: 136kg

Wyposazenie standardowe: hamulec z funkcja postojowa,| nylonowa torba na zakupy - dwukolorowa, zapinana, z
siedzisko winylowe 46x23cm, oparcie, stojak na kule/laske | paskiem na ramie 38x25x19cm,

SYMBOLE:
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Wyrob Zapoznaj Producent Wyrdb spetnia Ostrzezenie Nrdato/  Data Nadaje  Selektywna
medyczny SI€ Z wymagania serii produkcji sie do zbiérka
instrukcjg UE m-c/rok  recyklingu odpadéw

KARTA GWARANCYJNA:

Data sprzedazy Pieczeé i podpis sprzedawcy
Nr faktury zakupu
Nr LOT Okres gwarancji
C b zostaj dzony do syst
NUMER EWIDENCYJNY ZLECENIA

1. Firma ARMEDICAL Sp. z 0.0., 42-520 Dabrowa Gornicza, al. Zwycigstwa 75 udziela niniejszym zwyczajowo 12-
miesigcznej gwarancji na produkty objete niniejszym dokumentem. W przypadku wprowadzenia produktu do systemu
refundacji ze srodkdéw publicznych producent udziela 30 miesigcznego okresu gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od
dnia zakupu produktu przez Uzytkownika. Gwarancja jest wazna wytacznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

2. W okresie gwarancji ARMEDICAL Sp. z 0.0. zobowiazuje si¢ dokona¢ niezbednych napraw, w celu przywrocenia
produktu do prawidlowego funkcjonowania w terminie do 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.

3. ARMEDICAL Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo wymiany produktu na wolny od wad, w przypadku, gdy uzna, ze koszty
naprawy czynia ja nieoplacalna.

4. W przypadku stwierdzenia, iz wyrob funkcjonuje nieprawidtowo, nalezy bezzwlocznie skontaktowac si¢ z
punktem, w ktérym dokonano zakupu lub wysta¢ na adres producenta.

5. Gwarancja nie sg objete uszkodzenia powstate na skutek czynnikéw mechanicznych. Gwarancja nie obejmuje
przedmiotu sprzedazy w zakresie elementow zuzywalnych w toku normalnej eksploatacji, elementéw plastikowych i
gumowych (tj. $cieranie si¢ kot, uchwytoéw z tworzywa/pianki)

6. Gwarancja nie obejmuje w przypadku stosowania podporki niezgodnie z jej przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcja
obstugi a takze w przypadku przekroczenia przez uzytkownika maksymalnego dopuszczalnego obciazenia okreslonego
przez producenta (dot. konstrukcji podporki, torby nylonowej na zakupy)

7. Gwarancja nie obejmuje wad wyniktych na skutek samowolnych, dokonywanych przez Uzytkownika lub inne osoby
nieupowaznione napraw, przerobek lub zmian konstrukcyjnych w wyrobie.

8. Gwarancja jest wazna tylko i wylacznie z dowodem zakupu i niniejsza kartag gwarancyjna.

9. Reklamacje nalezy zglasza¢ tylko i wytgcznie w formie pisemnego protokotu reklamacyjnego okreslajacego rodzaj
stwierdzonych wad wraz z okoliczno$ciami ujawnienia si¢ wady. W przypadku nie dochowania warunkéw zgtaszania

reklamacji okreslonych w niniejszej instrukcji wylacza odpowiedzialno$¢ gwaranta.
ce.

Reklamowany wyrob musi by¢ w nalezytym stanie higienicznym. M D




	AR-029_USER MANUAL POLISH_2023_1.pdf
	Strona 1

	AR-029_USER MANUAL POLISH_2023_2.pdf
	Strona 1

	AR-029_USER MANUAL POLISH_2023_3.pdf
	Strona 1

	AR-029_USER MANUAL POLISH_2023_4.pdf
	Strona 1


